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１．分析方法 
高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC/MS)を用いた同位体希釈質量分析法によって、

試料中の分析種であるペルフルオロ—1—n—オクタン酸ナトリウム (PFOA—Na) メタノー

ル溶液の濃度を求めた。 
試料中の分析種の濃度測定では、試料を希釈した溶液及び検量線用溶液それぞれにラ

ベル化体 (13C—PFOA) を一定量加えた溶液を LC/MS で測定して得られた PFOA と   
13C—PFOA のピーク面積比、検量線用溶液の調製値及び試料の密度から、分析種の濃度を

求めて分析結果とした。なお、検量線用溶液は、国立研究開発法人産業技術総合研究所計

量標準総合センターの認証標準物質である高純度ペルフルオロオクタン酸 (NMIJ CRM 
4056-a) から質量比混合法によって調製した。 

 
２．分析実施条件 

試料は常温・常湿下で開封し、LC のサンプルラック温度を 10 ℃に設定して測定を行

った。 
 
３．分析結果 

PFOA—Na 50.13 µg/mL ± 0.60 µg/mL (k = 2) 
PFOA-H 47.60 µg/mL ± 0.58 µg/mL (k = 2) 

 
（備考）本分析結果は、依頼者から提出された試料であるペルフルオロ—1—n—オクタ

ン酸ナトリウム (PFOA—Na) メタノール溶液について、ペルフルオロ—1—n—
オクタン酸ナトリウム (PFOA—Na) として求めた質量濃度であり、特性値

（濃度）とそれに付随する不確かさからなる。ここで、記号 ± に続く数は

拡張不確かさの数値であり、合成標準不確かさと正規分布に基づく包含係

数  k = 2 とから決定されたもので、約 95 %の信頼の水準を持つと推定さ

れる区間を定める。なお、質量濃度は質量分率を 20 ℃における試料の密

度で換算した値である。 
 

以 上 
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技術情報 
高純度ペルフルオロオクタン酸には、国立研究開発法人産業技術総合研究所計量標

準総合センターの認証標準物質である NMIJ CRM 4056-a を用いた。ラベル化体には、

大塚製薬から提供された CIL 製の PFAS3 種 (13C—PFOA、13C—PFOS、13C—PFHxS 各  
2 µg/mL) 混合溶液を用いた。また、質量の測定には、国家標準にトレーサブルな値を

持つ分銅で校正された電子天びんを用いた。以下に、濃度（質量分率）及び密度測定

結果を示す。 
 
PFOA-K 濃度（質量分率） 63.33 µg/g ± 0.75 µg/g (k = 2) 
PFOA-H 濃度（質量分率） 60.14 µg/g ± 0.70 µg/g (k = 2) 
密度（20 ℃） 0.7915 g/mL ± 0.0020 g/mL (k = 2) 
密度（25 ℃） 0.7868 g/mL ± 0.0020 g/mL (k = 2) 
密度（30 ℃） 0.7821 g/mL ± 0.0020 g/mL (k = 2) 

 
（備考）ここで、記号 ± に続く数は、合成標準不確かさと正規分布に基づく包含

係数 k = 2 とから決定された拡張不確かさの数値であり、約 95 %の信頼の

水準を持つと推定される区間を定める。 
 

以 上 


